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Origine : Marie HAUTECOEUR, biologiste responsable de l’immunologie  
 
 
Destinataire : Médecins du GHAT, cadres du GHAT, PC infirmiers du GHAT, Mme 
Mouton, PC infirmier Hopale 
 
 
Objet : changement de technique sérologie Rubéole IgG  
 
 

A partir de ce jour, les sérologies Rubéole IgG seront réalisées, toujours sur 
Atellica SIEMENS (chimiluminescence), mais avec un nouveau réactif. 

 
Les tests de corrélation réalisés montrent des taux généralement plus bas que 

ceux retrouvés avec notre réactif précédent.  
Les nouvelles valeurs ne sont donc pas comparables aux résultats antérieurs.  
Pour les suivis (grossesse notamment), la reprise du sérum antérieur congelé 

permettra de comparer les valeurs actuelles et  celles retrouvées antérieurement 
avec la même technique et donc d’assurer une prise en charge correcte des 
patient(e)s. 

 
Les nouvelles valeurs de référence sont les suivantes : 

< 5 UI/mL : négatif 
≥ 5 et < 15 UI/mL : douteux 
≥ 15 UI/mL : positif 

 
Concernant le pré-analytique, il n’y a aucun changement, il nous faut toujours 2 
tubes secs : un pour réaliser l’examen, l’autre pour pouvoir conserver une 
sérothèque. 
 
Je reste à votre disposition pour toute question éventuelle. 
 

NOTE D’INFORMATION 


